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解説 第 3章 非破壊試験 
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解説表 

GTN4143-1 

 

解説表 GTN4143-1 透過度計の材質 

表示記号 針金形透過度計の材質 

Ｆ JIS G3521の軟鋼線、JIS G3532普通鉄線又はなまし鉄線若しく

はJIS G3522のピアノ線 

Ｓ JIS G4309 又は JIS G4314のSUS304 

Ａ JIS H4040のA1050WS、A1070WS、A1100WS又はA1200WS 

Ｔ JIS H4670のチタン線 

Ｃ JIS H3260のC1100、C1201又はC1220 

 

 

解説表 GTN-4143-1 透過度計の材質 

表示記号 針金形透過度計の材質 

Ｆ JIS G3521の硬鋼線、JIS G3532普通鉄線又はなまし鉄線若しく

はJIS G3522のピアノ線 

Ｓ JIS G4309 又は JIS G4314のSUS304 

Ａ JIS H4040のA1050WS、A1070WS、A1100WS又はA1200WS 

Ｔ JIS H4670のチタン線 

Ｃ JIS H3260のC1100、C1201又はC1220 
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